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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Te ramo 

C. F. 00115590671 

Direttore Generale: A vv. Roberlo Fagnano 

Deliberazione n° o 3 5 6 -----=---"------
O 1 MAR. 2018 del -----

U. O. C. FISICA SANITARIA 

OGGETTO: autorizzazione ed affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su 
apparecchiature biomedicali varie in dotazione presso l'Azienda USL di Teramo: pr 
31/12/2018. 

Data 3 0.01 •. A3 Firma d.Cl.t,, ~ lill lL-\ Data .. 30 .(),{ . ,lf; Firma~.'/Jc,L~~=........r..__;.-.L...:.~ 
Il Responsabile dell'istruttoria 

Coordinatore Amm.vo Aziendale 

Ufficio Tecnologie Biomediche 

(Doti. Aurelio Lanci) 

Il Responsabile el Procedimento 

Dirigente Responsabile 

U.O.C. Fisica Sanitaria 

(Doti. Giovanni Orland1) 

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, 
attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

VISTO: Il Direttor 
lng. Co Doti. Giovanni Orfandi 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

u(favorevole ~~ 
/ I //~ \::_ 

~ - ~ ,, t) >, 
O non favorevole (con motivazioni aufga~. éà lto) 

Data QA..\ O:)\ IJo l b ,. _ _. . ,,, 
. \ 

Firma ____ ~~----
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

O favorevole 
~ 

O non favorevole (con motivazioni alfegdte a~rese~s att.J ) 

Data _,,,, 

' 



REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

PREMESSO che 

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 
C.F. 00115590671 

Direttore Generale: A vv. Roberto Fagnano 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dr. Giovanni Orlandi 

1) con Deliberazione n. 54112017 di questa Azienda USL è stato affidato per il periodo 
O 1101/2017-311121201 7 il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su apparecchiature 
biomedicali di medio-alta tecnologia, e/o ubicate nelle c.d. aree a rischio, alle ditte 
produttrici e/o rappresentanti in esclusiva delle stesse; 

2) con il richiamato provvedimento n. 541/2017, tra l'altro, si sottoponeva l'intera durata dei 
menzionati affidamenti a condizione risolutiva totale o parziale qualora in esito alla procedura 
di gara regionale unificata per r affidamento del servizio di gestione della manutenzione delle 
apparecchiature biomedicali delle quattro Aziende UU.SS.LL. abruzzesL indetta in qualità di 
capofila dall'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti con Deliberazioni n. 
05512016 e n. 373/2016, si fosse giunto all'attivazione del servizio di manutenzione in 
argomento anche per il lotto afferente l'Azienda USL di Teramo prima della scadenza 
naturale degli affidamenti alle singole ditte produttrici sopracitate; 

3) con Deliberazione AUSL Teramo n. 118 del 05/02/2009 si è provveduto ad aggiudicare la 
gara d'appalto c.d. ""Global Service", inerente l'affidamento dei servizi integrati per la 
gestione delle apparecchiature elettromedicali di medio-bassa tecnologia, al R.T.I. tra le ditte 
Hospital Consulting (capogruppo mandataria) e Global Service (mandante - la quale in 
seguito ha mutato la propria ragione sociale in Mar[farma F.M. Sri) il cui relativo contratto, 
che scadrà in data 31103118 come da Deliberazione n. 089 del 23/01 /18, è stato sottoposto 
anch'esso a condizione risolutiva qualora in esito alla succitata procedura di gara regionale 
unificata si dovesse giungere all'attivazione del servizio di manutenzione in argomento, anche 
per il lotto afferente lAzienda USL di Teramo, prima della scadenza naturale 
dell'a11ìdamento al suddetto R.T.I. Hospital Consulting-Marifarma F..M: 

VISTE 
';;. le Deliberazioni dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti n. 055/2016 e 
n. 373/2016 con le quali è stata indetta ••gara d'appalto europea in unione d'acquisto in ambito 
regionale per / 'a.ffìdamento del servizio di gestione per cinque anni della manutenzione delle 
apparecchiature biomedica/i delle quallro AA.SS.LL. abruzzesi" la quale, una volta aggiudicata, 
produrrà i propri effetti anche nei confronti di questa Azienda USL in forza del mandato conferito 
alla suddetta AUSL capofila n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti con lettera prot. 81850 del 10/12/2015; 

r la lettera di questa AUSL prot. 0084770/17 del 29/09/20t7 (allegata n. 1 al presente atto 
come parte integrante e sostanziale di esso), inviata alle ditte di cui al prospetto riepilogativo 
anch'esso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 2), con cui si 
invita a formulare l'offerta di manutenzione ed assistenza tecnica in conformità alle clausole e 
condizioni contrattuali previste nella stessa citata lettera AUSL prot. 0084770/2017 precisando che 
..... omissis ..... "'la durata del/ 'eventuale contrai/o in argomento sarà solloposta a condizione 
risolutiva. totale o parziale. qualora in esito alla procedura di gara regionale unijìca/a per 
/'affidamento del servizio di gestione della manutenzione delle apparecchiature biomedicali delle 
quattro Aziende UU.SS.LL. abruzzesi. indetta in qualità di capofì/a dall'Azienda Sanitaria Locale 
n. 2 Lanciano-Vasto Chieti, dovesse giungersi all'attivazione del servizio di manutenzione in 
argomento anche per il lotto qffèrente /'Azienda USL di Teramo prima del 
31Il212018" ... .. omissis ..... ; 

... · 

( 
• 
~ 



RITENUTO 

>-- al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio nel rispetto prevalente del dettato di 
cui all'art. 32 della Costituzione, e dunque nell'ottica di assicurare la continuità assistenziale e la 
salute pubblica direttamente correlati con l'attività di manutenzione ed assistenza tecnica in 
argomento, di dover affidare detto servizio di manutenzione avente ad oggetto il parco 
apparecchiature biomedicali dell' AUSL di Teramo di medio-alta tecnologia, e/o ubicate nelle c.d. 
aree a rischio, alle ditte produttrici e/o rappresentanti in esclusiva delle stesse (di cui al prospetto 
riepilogativo allegato n. 2) nelle more di espletamento della sopramenzionata procedura di gara 
regionale unificata avente come capofila l' AUSL di Lanciano-Vasto-Chieti; 

>-- di sottoporre l'intera durata degli affidamenti di cui sopra, al capoverso precedente, a 
condizione risolutiva totale o parziale qualora in esito alla suddetta procedura di gara regionale 
unificata, attualmente in corso presso l' AUSL capofila di Lanciano-Vasto-Chieti, dovesse giungersi 
ali' attivazione del servizio di manutenzione in argomento anche per il lotto afferente l'Azienda 
USL di Teramo in data anteriore al 31/12/2018; 

>-- di affidare il servizio di manutenzione in argomento alle singole ditte produttrici (e/o 
rappresentanti in esclusiva), ove possibile e salvo inopportunità dimostrabile, poiché quest'ultima 
(la ditta produttrice) risulta essere l'unica in grado di garantire le migliori condizioni funzionali e di 
sicurezza possibili (dell'apparecchiatura interessata) minimizzando i fermi tecnici (anche con 
consequenziali effetti sulle relative liste d'attesa degli utenti) in seguito ad eventuali guasti (o altri 
inconvenienti) grazie ad un servizio tempestivo, professionalmente competente che assicuri la 
sostituzione degli eventuali componenti difettosi con altri nuovi, originali e garantiti come tali; 

>-- alla luce delle motivazioni di cui sopra al capoverso precedente, di procedere 
all'acquisizione del servizio di manutenzione in argomento per "procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara" ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016; 

RILEVATO 

>-- che alla data del presente atto non sono pervenute risposte scritte alla sopramenzionata 
lettera d'invito AUSL prot. 0084770/2017 da parte delle seguenti ditte e pertanto, nonostante i 
molteplici solleciti dell'ufficio AUSL competente, non si è ancora riusciti a concludere con essi 
nessuna tipologia di negoziazione: 

1) SIEMENS SpA di Milano (MI); 
2) CARESMED Sri di Baranzate (Ml); 
3) FIMAS di Chieti (CH); 
4) METALTRONICA SpA di Pomezia; 

>-- che le seguenti ditte con le relative sottomenzionate note hanno dichiarato l'impossibilità di 
presentare offerta contrattuale di manutenzione a causa dell'obsolescenza delle apparecchiature di 
loro produzione in dotazione presso questa AUSL, nonché per la difficoltà a reperire i ricambi in 
tempi accettabili: 

1) SIRA Sri di Verona - lettera del 30/10/2017; 
2) IMS GIOTTO SpA di Bologna - e-mail del 10/11/2017; 

PRESO ATTO 

>-- delle 18 proposte di contratto pervenute dalle ditte interpellate e riepilogate nell'apposito 
prospetto allegato n. 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso; 

: >-- che in esito alle negoziazioni condotte dall'ufficio AUSL competente con ogni singola ditta, 
tenendo ovviamente conto dell'attuale previsione sull'eventuale parco apparecchiature da 
dismettere e/o cui scadrà la garanzia nel periodo di vigenza del contratto 2018, è stato realizzato un 
risparmio complessivo (annuale) per l' AUSL di Teramo pari ad€. 83.161,45 +IVA (precisando 
che detti canoni contrattuali, nella gran parte dei casi, erano già a loro volta risultanze di 
precedenti trattative condotte negli anni precedenti), oltre ad eventuali ulteriori condizioni 



agevolative e/o migliorative non economicamente quantificate o quantificabili ma indicate (per 
ciascuna ditta) nella colonna "NOTE/CONDIZIONI AGEVOLATIVE' del sopracitato prospetto 
riepilogativo allegato n. 2. Si specifica infatti che le trattative sono partite da valutazioni aventi per 
oggetto il canone contrattuale dell'anno precedente, se tratta vasi di contratto già esistente, altrimenti 
su quello di listino/esito di pubblica gara in caso di contratto ex-novo; 

~ che, come si evince dal prospetto riepilogativo allegato n. 2, l'ammontare complessivo dei 
canoni contrattuali annuali 2018 (avendo riguardo alle sole ditte elencate nel suddetto prospetto) 
risulta essere pari ad€. 2.061.332,70 +IVA contro€. 1.696.929,09 +IVA dell'anno 2017. Pertanto 
si desume un incremento effettivo rispetto all'anno precedente del +21,47% (+€. 364.403,61 +IVA 
in valore assoluto) dovuto, sostanzialmente, in esito alle differenze algebriche afferenti gli sconti 
ottenuti da negoziazioni, gli aumenti applicati e gli inserimenti - ovvero estrapolazioni (per 
dismissione e/o fuori uso) - delle quote di canone contrattuale di competenza dell'esercizio 2018 
inerenti le nuove apparecchiature acquistate cui sono scadute/scadranno le relative garanzie, così 
come dettagliatamente specificato nel succitato prospetto riepilogativo allegato n. 2 al presente atto. 
In particolare è da rilevare la notevole incidenza del servizio di manutenzione del nuovo 
acceleratore lineare "Truebeam" della ditta VARIAN (Radioterapia P.O. Teramo) pari a €. 
215.497,43 + IVA (al netto degli sconti) sul totale incremento di €. 364.403,61 + IVA sopra 
riportato; 

~ l'ammontare complessivo dei canoni contrattuali annuali 2018 di cui al capoverso 
precedente, pari ad€. 2.061.332,70 + IVA, va ripartito come segue tra i quattro PP.00. (e relativi 
plessi) di questa Azienda USL: 

Teramo € 1.4 72.294,46 + IV A 

Atri € 234.362,66 + IV A 

S.Omero € 180.956,70 +IVA 

Giulianova € 173.718,88 +IVA 
--------------------------------

TOTALE € 2.061.332, 70 + IV A 

PROPONE 

per tutte le motivazioni esplicitate in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte 
nel presente dispositivo, 

1) AUTORIZZARE ED AFFIDARE ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 per il periodo specificato al successivo punto 2 e per "procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara", alla luce delle motivazioni specificate in premessa 
(che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo), l'esecuzione del servizio di 
manutenzione ed assistenza tecnica su apparecchiature biomedicali varie in dotazione presso i 
quattro Presidi (e relativi plessi) di questa Azienda USL alle ditte, condizioni contrattuali e 
prezzi distintamente riportati sia nell'apposito prospetto riepilogativo allegato n. 2 al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale di esso e sia nella lettera d'invito AUSL Teramo prot. 
0084770/17 del 29/09/2017 (allegata n. 1 anch'essa al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale di esso). Quanto sopra per una spesa annuale complessiva pari a€. 2.514.825,89 
IVA inclusa (ossia€. 2.061.332,70 + €. 453.493,19 per IVA 22%) come di seguito ripartita: 



--" 

Teramo € l.796.199,24 IVA inclusa 

Atri € 285.922,45 IVA inclusa 

S.Omero € 220.767, 17 IVA inclusa 

Giulianova € 2 11.937,03 IVA inclusa; 

--------------------------------
TOTALE € 2.514.825,89 IVA inclusa 

2) PREVEDERE l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su lle 
apparecchiature biomedicali di cui al capoverso precedente (per l' anno 201 8) precisando di 
sottoporre l' intera durata del citato affidamento a condizione risolutiva totale o parz iale 
qualora, in esito alla procedura di gara regionale unificata indetta in qualità di capofila 
dall'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto -Chieti (giusto conferimento di formale 
mandato mediante lettera prot. 81 850 del 10112/201 5 di questa AUSL) con Deliberazioni n. 
055/2016 e n. 373/20 16, dovesse giungersi all 'attivazione del servizio di manutenzione in 
argomento anche per il lotto afferente l'Azienda US L di Teramo in data anteriore al 
3 1 /1 2/2 o 1 8; 

3) PRENOTARE per l' intero anno 2018 la somma di €. 2.514.825,89 IVA inclusa, fatta salva 
l 'eventuale rimodulazione degli importi indicati a causa di possibili rettifiche derivanti da 
successive verifiche e/o rideterminazioni correlate ai contratt i in oggetto, per sostenere la 
spesa del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica sulle apparecchiature biomedicali 
varie di cui sopra al punto 1 del presente dispositivo sul sottoconto di cui al successivo 
prospetto finanziario riepilogativo - bi lancio preventivo economico di questa Azienda USL, 
esercizio 201 8 - come di seguito ripartita : 

Teramo € 1. 796.1 99,24 IV A inclusa 

Atri € 285 .922,45 IVA inclusa 

S.Omero € 220.767,17 IVA inclusa 

Giulianova € 211.937,03 IVA inclusa; 

--------------------------------
TOTALE € 2.514.825,89 IVA inclusa 

4) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibi le al fi ne di 
scongiurare soluzione di continuità all ' espletamento del servizio di manutenzione ed 
assistenza tecnica in oggetto. 

IL DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO: 
- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo 

stesso, a seguito dell ' istruttoria effettuata, è, nella fo rma e nell a sostanza, legittimo ed utile 
per il servizio pubblico ai sensi e per gli effett i di quanto disposto dall 'art. 1 della legge 
20/94 e successive modifiche; 

che il Di rettore Amministrati vo ed il Direttore Sanitaria hanno espresso formalmente parere 
favorevo le 

DELIBERA 

- di approvare e far propria la proposta di cui 
riportata. 



U.O.C. PROPONENTE- FISICA SANITARIA 

P.O. Teramo 

Spesa Anno 2018 €. 1.796.199,24 
CIG: come da prospetto riepilogativo allegato n. 2 
Fonte di Finanziamento F. S. N. 

Referente U.O. proponente Dott. Aurelio Lanci 

Sottoconto 0703030 I O I 00 

Utilizzo prenotazione: S 

Lì 30/01/2018 

Il Dirigenle / J, _J L ' 
Dr. Giovanni Orlandi I' ._,...__, ' / r- ""-' -. 

U.O. Pro onente - Fisica Sanitaria 

P.O. Giulianova 

Spesa Anno 2018 €. 211.937,03 Sottoconto 0703030 IO IOO 
CIG: come da prospetto riepilogativo allegato n. 2 

Fonte di Finanziamento F. S. N. 

Reforente U.O. proponente Dott. Aurelio Lanci 

Utilizzo prenotazione: S 

Lì 30/01/2018 

li Dirigente 

Dr. Giovanni Orlandi 

P.O. Atri 

Spesa Anno 2018 €. 285.922,45 Sottoconto 070303010100 
CIG: come da prospetto riepilogativo allegato n. 2 

Fonte di Finanziamento F. S. N. 

Referente U.O. proponente Dott. Aurelio Lanci 

Utilizzo prenotazione: S 

Lì 3 010 1120 I 8 

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
ATTI VITA. ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Prcnolazionc n° Ali )o /1-. 
Deliberazione n° del 

f4 1 
Settore ... _ ...... ~· ~ .... ·çi .......... . 

Lì ........ i..~o. .......... . 

A e-- -

bi1lJ.O.C. F· 
............. Risorse 

DIRie. 

Il Dirigente 

. ...... : ... *· .. : ........ · 

Prcnolazionc n° A h ~ I ']_, 
Deliberazione n° 

Settore t:J~.C.~.: ................ . 
Lì .~ .. ~ i.~.~18 ............ . 

! · · ;fJ,Q,(: : · : Il Dl•igcnlc . 

ç;g~'~;!~(, .... '. .. ·. i ·::· . '.' " 

Doti~ 
U.O. Gestione Econ. Fin. 

Prenotazione n° .;f ~ t::J;;>) 3 
Deliberazione n° dcl 

Settore .€. .. \. 4. ................... . 
. :·: .. 2.. ~cJ;)t 8 .. ........... . 

.)O 

Il Dirigente 

Dr. Giovanni Orlandi 
U'H••• 

estlo1 
'1Zlar 

·, ·;.1/LE 
/· 1 

P.O. S. Omero 

Spesa Anno 2018 €. 220.767, 17 
CIG: come da prospetto riepilogativo allegato n. 2 
Fonte di Finanziamento F. S. N. 

Referente U.O. proponente Dott. Aurelio Lanci 

Utilizzo prenotazione: 

Lì 30/01/2018 

Sottoconto 0703030 l O l 00 

s 

Il Dirigcnlc /} /) _ J___;L' 
Dr. Giovanni Orlandi~·, r - · 

U.O. Gestione Econ. Fin. 

Prcnolazionc n° À {,, ~ {4 

A Il Dirigente 

.O.e. Pr lsotse i.. ·· · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · 'n• 
DIRIG,r.:., \·· . ·ie 

Dott.J.~~·~ 



Regione Abruzzo 

Azienda Unità Sanitaria Locale 4 
Teramo 

U.O.C. FISICA SANITARIA 

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 

'r Allegato n. 1 - lettera prot. 0084770/17 del 29/09/2017 di questa Azienda USL d'invito a 
formulare l'offerta di manutenzione ed assistenza tecnica sul parco apparecchiature 
biomedicali di medio-alta tecnologia in dotazione; 

'r Allegato n. 2 - Prospetto riepilogativo della spesa (preventiva) anno 2018 inerente il servizio 
di manutenzione ed assistenza tecnica su apparecchiature biomedicali varie in dotazione 
presso i quattro Presidi (e relativi plessi) dell'Azienda USL di Teramo. 



; 



\ 

: 

ALLE. GATO /Y}.. A 

Unità Operativa Complessa di FISICA SANITARIA 
Direttore Dr. Giovanni Orlandi 

Tel. 0861.429819-817-823 - Fax 0861.429814-824 

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO 

l~f f !~lii I f iililii~l 11111 

Spett.le Ditta 

COl'-iE. b:.A tLE.tJCO ALLE&A.70 

Prot. nr. 0084770/17 del 29/09/2017 

Oggetto: richiesta di proposta contrattuale per manutenzione ed assistenza tecnica sul parco 
tecnologico biomedicale in dotazione presso l'Azienda USL di Teramo - anno 2018. 

Si invita codesta spett.le ditta a voler prop01Te con sollecitudine (entro max 20 giorni dal 
ricevimento della presente) l'offerta di cui all'oggetto avendo riguardo alle apparecchiature di 
propria produzione, ovvero a quelle di cui ne ha la rappresentanza esclusiva ai fini della 
manutenzione ed assistenza tecnica, garantendo l'eventuale sostituzione dei componenti difettosi 
con altri nuovi ed originali. Detta offerta dovrà essere riferita al periodo 01/01/2018-31/12/2018 
fatta salva la facoltà di questa Azienda USL di rinnovare l'eventuale contratto, a suo insindacabile 
giudizio, per un ulteriore anno alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, se non in 
contrasto con la normativa in vigore. Si precisa, inoltre, che la durata dell'eventuale contratto in 
argomento sarà sottoposta a condizione risolutiva, totale o parziale, qualora in esito alla procedura 
di gara regionale unificata per l'affidamento del servizio di gestione della manutenzione delle 
apparecchiature biomedicali delle quattro Aziende UU.SS.LL. abruzzesi, indetta in qualità di 
capofila dall'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto Chieti, dovesse giungersi 
all'attivazione del servizio di manutenzione in argomento anche per il lotto afferente l'Azienda 
USL di Teramo prima del 31/12/2018, ovvero, prima della scadenza del suddetto eventuale 
affidamento. 

A fini di contenimento della spesa complessiva, si chiede l'applicazione di un 
congruo sconto sul canone contrattuale 2017 (se stipulato) avendo riguardo, ovviamente, a 
considerare il medesimo parco apparecchiature (ed arco temporale) dell'ultimo contratto in 
argomento stipulato con questa AUSL. Resta inteso che gli eventuali nuovi inserimenti (al suddetto 
parco), per scadenza garanzia o altre motivazioni, dovranno essere assoggettati alle medesime 
condizioni giuridiche ed economiche già in essere per apparecchiature analoghe. 

In ogni caso codesta spett.le ditta è tenuta ad indicare chiaramente e distintamente 
nella proposta di cui all'oggetto tutti quegli elementi (economici e non) che evidenziano la 
convenienza a stipulare un contratto di manutenzione, specie nell'ipotesi di assenza di rapporto 
contrattuale nel 2017. In tale ultimo caso, inoltre, dovranno essere ben esplicitate le aliquote di 
sconto applicate sui prezzi di listino della manutenzione di codesta spett.le ditta. 

La suddetta offerta deve essere trasmessa alla U.O.C. Fisica Sanitaria di questa 
AUSL presso l'Ospedale Mazzini di Teramo - 2° lotto, 3° piano - Piazza Italia s.n. - 64100 Teramo. 

Il suddetto invito a presentare offerta, ed eventuale successivo affidamento, restano validi a 
condizione che sussistano in capo a codesta spett.le ditta sia i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016 ( c.d. Codice dei Contratti) e sia i requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia. 

AUSL TERAMO· U.O.C. FISICA SANITARIA· Ospedale Mazzini· P. zza Italia n. 1, 64100 TERAMO Te/. : 0861.429819 fax: 0861.429814: Ospedale· C.F. 00115590671 
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(~(' AUSL 4 Unità Operativa Complessa di FISICA SANITARIA 
"'lf' ~if"·~, TERAMO Direttore Dr. Giovanni Orlandi .,j,J , _.,.,, _ '"" '"""""' T cl. 0861.4 29819-817 -823 - Fax 0861.429814-824 

·· ~··' Alla luce di quanto sopra, dunque, si richiede la compilazione (delle sole parti interessate) e 
restituzione all'ufficio scrivente dell'allegato "MODELLO DICHIARAZIONE UNICA", nonché, si 
specifica: 

A. che ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 /2008, al fine di consentire al Servizio di 
Prevenzione e Protezione AUSL l'eventuale compilazione del mod. D.U.V.R.I. (destinato a 
diventare parte integrante e sostanziale del contratto di manutenzione in argomento), nello 
spirito di cooperazione e collaborazione previsto dallo stesso sopracitato Decreto Legislativo, 
codesta spett.le ditta è tenuta a restituire, debitamente compilato, entro dieci giorni dal 
ricevimento della presente, gli allegati moduli A e B, nonché, a fornire la seguente 
documentazione, in conformità al Regolamento Applicativo previsto dal D. Lgs. 81/2008, 
presso il citato Servizio Prevenzione e Protezione di questa AUSL e.a. Dr. M. Maggio -
Settore Appalti - P.O. Giulianova: 
" estratto della valutazione dei rischi, prevista per legge, contenente: 

a) descrizione appalto e descrizione lavorazioni (con orario di lavoro e luoghi interessati dal 
lavoro, attrezzature/macchinari, mansioni e relativi rischi - per ognuna -) con le misure di 
prevenzione e protezione, valore del costo dettagliato della sicurezza sul lavoro della 
propria attività lavorativa, relativa alla durata in appalto (es. corsi, dispositivi protezione 
individuali e collettivi, visite mediche ed altre misure); 

b) statistiche infortuni ultimi tre anni per numero, tipologia e durata"; 

B. che per gli affidamenti superiori a Euro 40.000,00 a garanzia della regolare esecuzione del 
servizio, è richiesta apposita cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo netto 
dell'affidamento in argomento tramite fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero, rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 
settembre 1993, n. 385. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'art. 1957 - comma 2 - del codice civile, nonché, l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

L'offerta in argomento di codesta spett.le ditta dovrà essere redatta secondo i seguenti criteri 
e condizioni: 

1. redigere n° 3 elenchi distinti di apparecchiature tecnico-sanitarie per ciascun Presidio ed 
(eventuale) struttura extraospedaliera come segue: 

a) un elenco contenete solo ed esclusivamente il parco già coperto da contratto nel periodo 
01101117-31/12/17 (salvo inesistenza di rapporti contrattuali; in tal caso redigere 
esclusivamente l'elenco di cui al sottoriportato punto b); 

b) un elenco contenente solo ed esclusivamente il parco non coperto da contratto fino al 
31 /12/17, per motivazioni diverse: in regime di garanzia, inesistenza richieste di coperture 
contrattuali (da parte dei dirigenti sanitari competenti) pur essendo scadute le garanzie, etc.; 

e) un elenco contenete solo ed esclusivamente il parco (eventuale) estrapolato e/o da 
estrapolare, per motivazioni diverse (obsolescenza, fuori uso, etc.), dal contratto in essere nel 
periodo 01/01117-31112117. 
Alla luce di quanto sopra, tutte le apparecchiature prodotte e/o rappresentate in esclusiva da 
codesta spett.le ditta in dotazione presso questa AUSL dovranno risultare incluse nei tre 
elenchi sopramenzionati avendo riguardo all'intero periodo contrattuale o parte di esso. Se 
opportuno, si invita ad apposita ricognizione poiché il canone contrattuale 2018 concordato 
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in esito a lle trattative. dovrà intendersi comprensivo di tutte le apparecchiature/componenti 
come sopramenzionato . incluse quell e eventuali che per dimenticanza o a ltre motivazioni 
analoghe non sono state elencate nel parco oggetto del! ' offerta contratt uale in argomento , 
salvo eccezioni anticipatamente evidenziate: non potranno essere ammissibili ulteriori ed 
imprevisti oneri contrattua li nel periodo in oggetto. Resta inteso che il canone contrattuale 
offerto dovrà includere anche eventuali stampanti e/o accessori assimilabili (nonché relativi 
ricambi) qualora correlati alle apparecchiature oggetto dell ' affidamento. 

Ciascun elenco soprarichiesto deve riportare per ogni apparecchiatura (anche per 
esigenze inerenti la contabilità analitica per "centri di costo"): 

al) numero di matricola e numero d ' inventario gestionale (escludendo quello patrimoniale); 
bl ) Unùà Operativa, ambulatorio o altro Servizio sanitario in cui la stessa è ubicata; 
cl) singola incidenza di spesa (espressa in valore assoluto) sul canone contrattuale 
complessivo di Presidio, o eventuale struttura exh·aospedaliera (al netto d ' IVA), 
considerando per "canone complessivo" quello deri vante (per ciascun Presidio o eventua le 
struttura extraospedaliera) dalla somma del sub-tota le di cui all ' elenco a), già al netto del 
valore di cu i all ' elenco c), con il sub-totale di cui all 'elenco b). 
Sarà invece denominato "canone complessivo d 'Azienda", la somma dei sub-totali inerenti 
i quattro Presidi con i sub-totali delle relative strutture extra-ospedal.i ere. Resta inteso che: 

- tutti i sub-totali sopracitati devono essere riportati chiaramente nell ' offerta di codesta 
spett.le ditta; 

- tutt i i canoni contrattuali di apparecchiature aventi medesime caratteristiche tecniche 
devono essere uguali ed omogenei indipendentemente dalla loro ubicazione di Presidio o 
struttura extraospedaliera; 

dl) incidenza, espressa in termini percentua li , ciel singolo canone cli manutenzione sul 
relativo valore cli mercato dell' apparecchiatura; 

cl) peri odicità di esecuzione delle verifiche cl i sicurezza nell 'arco di un anno secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa in materi a. 

Anche al fine di permettere un corretto funzionamento del Sistema Informativo 
Aziendale di gestione dell ' intero parco apparecchiature, si ri chiede che i numeri 
d'inventario e le ubicazioni cli tutte le apparecch iature di cui agli e lenchi sopracitati siano 
opportunamente riscontrati e verificati da codesta spett.l e ditta e, laddove alcuni numeri 
d ' inventario dovessero mancare, apporre sull ' offerta la sigla "S.I." (senza inventario) in 
corrispondenz a dell 'apparecchiatura interessata. 
Tutti i suddetti elenchi dovranno essere forniti, oltre che in formato cartaceo, anche in 
formato elettronico (file EXCELL); 

2. ciascuna apparecchiatura oggetto della proposta contrattuale in argomento dovrà essere dotata di 
manuali d'uso e/o istruzioni in lingua italiana conformemente alla vigente normativa in 
materia. In caso d ' inesistenza dell a suddetta documentazione, codesta spett.le ditta è tenuta a 
provvedere consegnandola (anche in fotocopia leggibile) direttamente al Responsabile del l'U.O. 

: di rife rimento ; 

3. indicare l'incidenza media, espressa in termi ni percentuali , cie l canone di manutenzione 
complessivo (a li vello az iendale) sul relati vo va lore commerciale dell ' intero parco 
apparecchiature oggetto clell ' offerta contrattuale; 
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4. la ditta è tenuta a redigere una proposta di piano annuale degli interventi di manutenzione 
preventiva, distinguendo per Presidio ed (eventuale) struttura extraospedaliera, secondo le 
modalità previste all'art. 4.2.2 della "Procedura Aziendale per la Gestione delle 
Apparecchiature Elettromedicali" allegato al presente atto (unitamente ai relativi acronimi) 
come parte integrante e sostanziale di esso. 

Resta inteso che dovrà essere eseguita almeno 1 (una) visita di manutenzione preventiva 
annuale su ciascuna delle apparecchiature oggetto del contratto: 

5. tutte le apparecchiature tecnico-sanitarie oggetto del contratto di manutenzione devono essere 
soggette a verifica della sicurezza elettrica come previsto dalla vigente normativa (in 
particolare D.Lgs. 09/04/08 n. 81 - D.Lgs. 19109194 n. 626 - D.P .R. 54 7 del 27 /04/55 ed in 
accordo con la ''Guida e.E.I. 1276 G" e con le normative e.E.I., quali ad esempio le 62-5, 
nonché con le Norme Particolari delle apparecchiature elettromedicali pubblicate). Inoltre, gli 
strumenti utilizzati per l'esecuzione delle sopracitate verifiche devono essere certificati e tarati in 
conformità alla vigente normativa dandone evidenza mediante trasmissione di relativa 
certificazione alla U.O.C. Fisica Sanitaria. 

La ditta è tenuta a redigere una proposta di piano annuale delle "verifiche di sicurezza", 
distinguendo per Presidio ed (eventuale) struttura extraospedaliera, secondo le modalità previste 
all'art. 4.4 della "Procedura Aziendale per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali" 
allegato al presente atto (unitamente ai relativi acronimi) come parte integrante e sostanziale di 
esso. 

Al fine di soddisfare esigenze d'informatizzazione, tutti i dati inerenti le sopramenzionate 
verifiche di sicurezza devono essere gestibili anche telematicamente avendo particolare 
riguardo a fornire supporti compatibili con il Sistema Informativo attualmente esistente 
presso I' AUSL. 

Ogni intervento tecnico di riparazione che interessi parte delle apparecchiature connesse al 
paziente o alla rete di alimentazione, o componenti fondamentali per la sicurezza delle 
apparecchiature, dovrà essere accompagnato da una ripetizione delle misure inerenti la sicurezza 
secondo quanto sopra già specificato. 

Si ribadisce l'esigenza di indicare nell'offerta la periodicità di esecuzione delle verifiche di 
sicurezza nell'arco di ciascun anno per ogni apparecchiatura, così come richiesto al sottopunto 
el) del punto 1. di cui sopra; 

6. A fini meramente gestionali, considerando anche le esigenze della U .O. scrivente di raccordo 
con l'attività di assistenza tecnica svolta dall' A.T.I. "Hospital Consulting-Marifarma FM' sul 
parco apparecchiature di loro competenza, si richiede di redigere (e trasmettere) in formato 
EXCELL un prospetto riepilogativo di tutte le apparecchiature oggetto del contratto 
contenente i campi di cui all'allegata tabella; 

7. la ditta è tenuta ad eseguire gli interventi di manutenzione correttiva secondo le modalità 
previste all'art. 4.3.2 della "Procedura Aziendale per la Gestione delle Apparecchiature 
Elettromedicali" allegato al presente atto (unitamente ai relativi acronimi) come parte integrante 
e sostanziale di esso; 

8. l'intervento tecnico di riparazione dovrà essere eseguito in conformità a quanto eventualmente 
stabilito nel capitolato speciale della gara d'acquisto, o relativa offerta migliorativa della ditta, ed 
in ogni caso entro e non oltre otto ore (quattro ore per l'acceleratore lineare) dalla chiamata 
telefonica; il ripristino totale dell'apparecchiatura, invece, dovrà essere eseguito almeno entro 
le ventiquattro ore lavorative successive alla scadenza del tempo di chiamata, salvo che non sia 
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diversamente richiesto dal Primario/Responsabile competente, anche avendo riguardo alla 
compatibilità di esecuzione della suddetta riparazione con lo svolgimento dell'ordinaria attività 
sanitaria. Tuttavia, in caso di tempi superiori (a quelli sopraindicati, ovvero, a quelli previsti 
dalla richiesta del Primario/Responsabile competente), dovrà essere fornita ove possibile 
un'analoga apparecchiatura in sostituzione per tutto il tempo necessario alla suddetta riparazione 
onde garantire la continuità del Servizio e senza ulteriore onere per questa Azienda USL. 

Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta spett.le ditta di trasmettere all'ufficio scrivente, 
in termini di "Dichiarazione" redatta ai sensi della vigente normativa in materia, il proprio 
orario di lavoro (ovviamente conforme ai vigenti contratti collettivi ed integrativi di categoria) 
con riferimento al servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di cui all'oggetto; 

9. qualora l'offerta contrattuale non dovesse essere "full risk", o comunque i ricambi sostltmt1 
durante gli interventi tecnici dovessero essere addebitati a parte, codesta spett.le ditta sarà tenuta 
ad allegare all'offerta l'intero elenco di tali ricambi completo dei relativi codici d'identificazione, 
descrizione e prezzi che, ovviamente, dovranno restare invariati per l'intera durata del contratto; 

10. la ditta è tenuta a provvedere alla raccolta e smaltimento di eventuali rifiuti e/o ricambi 
inutilizzabili (in conformità alla vigente normativa in materia) derivanti sia dall'attività di 
manutenzione e riparazione svolta e sia da eventuali dichiarazioni di "fuori uso" (anche in 
assenza di guasti) su apparecchiature oggetto del contratto (tubi radiogeni, etc.); 

11. qualora il parco oggetto dell'offerta contrattuale dovesse includere apparecchiature di 
sterilizzazione ("autoclavi"), esse dovranno essere soggette alle operazioni di convalida delle 
condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia 
(Direttiva europea 93/42 - EN 285/EN 554, etc.), nonché, dovranno essere sottoposte a tutti gli 
eventuali ulteriori controlli periodici previsti dalla vigente normativa anche in riferimento ad 
Enti e/o Autorità esterne all' AUSL. Inoltre codesta spettabile ditta dovrà garantire l'assistenza ai 
tecnici ISPESL e/o di altri Enti durante eventuali verifiche/controlli su dette apparecchiature di 
sterilizzazione; 

12. in caso di dismissione o palese inutilizzazione di qualsiasi apparecchiatura oggetto 
dell'affidamento, codesta spett.le ditta provvederà automaticamente ed autonomamente a 
detrarre dal canone complessivo la relativa quota (ovviamente con decorrenza dalla suddetta 
dismissione/in utilizzazione); 

13. il canone unitario per ogni apparecchiatura oggetto dell'offerta contrattuale resterà invariato 
per l'intera durata del contratto. Per esigenze amministrative di questa AUSL, si comunica che i 
canoni contrattuali complessivi, distinti per ciascun Presidio, dovranno essere suscettibili a 
fatturazione trimestrale: 

14. codesta spett.le ditta dovrà allegare all'offerta contrattuale le seguenti dichiarazioni redatte in 
conformità alla vigente normativa (oltre quella prevista al punto 8 della presente): 

a. dichiarazione dalla quale si evinca che i canoni contrattuali applicati, ovvero, il 
controvalore economico degli eventuali vantaggi/agevolazioni che si intendono 
concedere in esito alle trattative, saranno i migliori applicati/concessi in ambito 
nazionale; 

b. dichiarazione dalla quale si evinca che il parco apparecchiature tecnico-sanitario 
oggetto dell'offerta contrattuale è prodotto da codesta spett.le ditta, ovvero, ne ha la 
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rappresentanza in esclusiva per l'ambito territoriale inerente questa Azienda USL ai 
fini della manutenzione ed assistenza tecnica sugli stessi; 

c. dichiarazione dalla quale si evinca che codesta spett.le ditta, nell'espletare il servizio 
oggetto del contratto, si impegnerà ad osservare tutte le disposizioni di cui alla 
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed antinfortunistica; 

d. dichiarazione dalla quale si evinca che codesta spett.le ditta è in regola con gli 
obblighi previdenziali, assistenziali e tributari. 

L' A.U.S.L. si riserva la facoltà di opportune verifiche in merito a tutte le dichiarazioni 
soprarichieste; 

15. codesta spett.le ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele utili per evitare danni a persone o cose 
in dipendenza dell'appalto esonerando l'Azienda USL da ogni responsabilità a riguardo. 
Inoltre dovrà provvedere a sua cura e spese all'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i 
tecnici da essa dipendenti, nonché, alla stipula di adeguata polizza assicurativa R.C. 
(Responsabilità Civile) per danni personali o reali verso le strutture o verso terzi. In ogni caso, 
qualora fossero rilevati danni o manomissioni di qualunque tipo imputabili a codesta ditta, le 
spese necessarie al ripristino saranno a carico della stessa; 

16. in caso di mancato intervento, errata riparazione o qualsiasi altra inadempienza contrattuale 
compreso il mancato rispetto dei tempi di cui sopra al punto 8, questa AUSL si riserva la 
facoltà di applicare una penalità da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo 
di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per ogni inadempimento, secondo la gravità dello stesso. 
Resta inoltre impregiudicata ogni ulteriore azione dell'Azienda USL verso codesta spett.le ditta 
per eventuali danni subiti. E' inteso che, in caso di contestazione, codesta ditta non dovrà creare 
rallentamenti artificiosi o sospendere l'attività inerente l'oggetto del contratto; 

17. codesta spett.le ditta si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'affidamento, per quanto compatibili, gli obblighi 
di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 ("Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del/ 'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001. n. 165") nonché quelli previsti dal codice aziendale di comportamento di questa 
Azienda USL adottato con Deliberazione n. 101 del 28/01/2014 e reso disponibile sul sito 
internet WlVW.aslteramo. il - regolamenti - codice disciplinare. 
A tal fine codesta ditta si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il richiamato codice 
aziendale di comportamento ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati 
nell' affidamento. 
La violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari sopra 
richiamate può costituire causa di risoluzione del contratto. L' A.U.S.L., verificata l'eventuale 
violazione, contesta per iscritto ali' aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore 
a 1 O giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove quest'ultime non fossero 
presentate o risultassero non accoglibili, l 'A. U .S.L. procederà alla risoluzione del contratto, 
fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno riferimento, in 
quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile ed alla vigente normativa interna cd 
esterna in materia. 

Alla luce del presente atto, qualora l'offerta in oggetto sia già stata spedita a questa 
Azienda USL, si invita ad integrarla degli eventuali dati mancanti nel più breve tempo 
possibile. 
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La presente richiesta di offerta contrattuale non impegna assolutamente questa 
Azienda USL all ' affidamento del Servizio in oggetto a codesta spett.l e ditta né per l' intero 
parco, né per l' intero periodo, bensì, comporta esclusivamente la valutazione di detta 
proposta. 

Distinti saluti 

I~etfor~O .. 
~s7lt~~·ia 

,, (Doti. Giovm rjii Orlandi) 

/I I 
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Spett.le Ditta GE MED. SYST. ITALIA 
SIEMENS spa (ex MARQUETTE H.) TECNOLOGIE AVANZA TE 
Viale P. e A. Pirelli, 1 O Via Galeno, 36 L.go Dora Voghera, 36/A 
Fax 0224363630 Fax 0240746211-0672671395 Fax 0116600146 
20126 MILANO 20126 MILANO (e.a. Dr. G. Cangialosi) 
(e.a. Dr. (e.a. Dr. Buriani/ Rescigno) 10153 TORINO 
Casagrande/Viscardi/Cianchi) 

Spett.le Ditta Spett.le Ditta 
TRADE ART 2000 S.p.A. 

PHILIPS spa TOSHIBA MED.SYSTEMS 
Via della Pisana, 1353 

Via Casati, 23 Via Canton, 115 
Fax 0665771718 

Fax 0392419028-0392036748 Fax 065204739/52077411 (e.a. Dr. M. Blasi/F. La Penna) 
20052 MONZA (Ml) 00144 ROMA 00163 ROMA 
(e.a. lng. Accardi/Lucignano) (e.a. Ing. Di Battista/Gargiulo) 

Spett.le Ditta Spett.le Ditta BAXTER 
FRESENIUS M.C.I. spa GE MED. SYST. ITALIA Piazzale dell'Industria, 20 

Via Crema, 8 Via Galeno, 36 fax 063221643 

Fax 0373974356 Fax 0240746211-0672671395 (e.a. Ing./Dr. R. 

26020 Palazzo Pign. (CR) 20126 MILANO Bronconi/Latini) 

(RX e.a. Dr 00144 ROMA 
(e.a. Dr. RaspantiNalentini) 

Coluccia/Rescigno) 

Spett.le Ditta Spett.le Ditta Spett.le Ditta 

. GE MED. SYST. ITALIA ESAOTE BIOMEDICA ELEKTA S.p.A.(exNucletron) 
Via Galeno, 3 6 Via A. Siffredi, 58 Centro Direzionale Colleoni 
Fax 0240746211/0672671395 Fax 0106547275 Palazzo Andromeda, Ingr. 3 
20126 MILANO 16153 GENOVA Fax 03964129131 
(ULTRASUONI e.a.Dr. (e.a. Dr. Uguccioni/Dagnino) 200864 Agrate Brianza (MB) 
Buriani/Rescigno) (e.a. Dr. Formenti/Bianco) 

Spett.le Ditta Spett.le Ditta Spett.le Ditta 
AQUATEC SIRA S.r.l. HITACHI MEDICAL 
C.so G. Manthonè, 52-54 V.le dell'Industria, 14 SYSTEMS 
65127 Pescara (PE) Fax 0452581537 Via Edison, 6 
Fax 0852013998 37135 VERONA Fax 0297166127 

(e.a. Sig. D'Aurelio/Di (e.a. Dr Enrico Maschi) 20090 ASSAGO (Ml) 

Simone) (e.a. Dr. Baslini) 

Spett.le Ditta Spett.le Ditta Spett.le Ditta 
GENERAL MEDICAL ITALRAY s.r.l. V ARIAN Medicai Systems 
MERATE S.p.A. Via del Parlam. Europeo, 9/D Italia S.pA. 
Via Partigiani, 25 Fax 0557228512 Via Brescia, 28 DI 
Fax 0354525367 50018 SCANDICCI (FI) fax 0292135240 
24068 SERIA TE (BG) (e.a. Ing. e.a. Egr. Dr. Gerardo Cavadini 
(e.a. Dr.Birolini) Checcacci/Marchione) 20063 Cernusco s/N (Ml) 

Spett.le Ditta Spett.le Ditta 

EUROCOLUMBUS FIMAS METALTRONICA S.p.A. 

Via _Filargo, 36 Via F. Masci, 125/L Via delle Monachelle, 66 

Fax 0289122252 Zona Centauro fax 0666160357 

20143 MILANO Fax 087141424 (e.a. Ing./Dr. Angelo 

(e.a. Dr Andrea Brameri/ D. (e.a.Dr. D'Ottavio/Maccione) Iommetti/D. Marchiane) 

Marchione) 66100 CHIETI 00040 POMEZIA 

Spett.le Ditta Spett.le Ditta BIOMEC Sri 

CARESMED Sri I.M.S. Sri Via Dei Berio, 71/73A 

Via _Milano, 165 Via_ Sagittario, 5 fax 0692943381 

Fax 0240055079 Fax 051846856 (e.a. Ing./Dr Nunzio 

20021 BARANZATE (MI) 40037 Sasso Marconi (BO) D'Annessa/Laura Del Sordo) 

(e.a. Dr Ezio Lamenti) (e.a. D.ssa Glenda Grimandi) 00132 ROMA 

~ 
'v 



Spett.le Ditta 
ANALOGIC ITALIA Srl 
@&K Medical) 

·Via _R. Morandi, 10 
! Fax 0290781905 
-20077 MELEGNANO (MI) 
(e.a. Dr Lorenzo 
Fulcini/N ardini) 



Il 

ALLEGATO ALLA LETTERA AUSL TERAMO PROT. 0084770 DEL 29/09/2017 -
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU 
APPARECCHIATURE BIOMEDICALI IN DOTAZIONE PRESSO L'AUSL DI 
TERAMO. 

MODELLO DICHIARAZIONE UNICA 
Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 44512000 

sottoscritto nato il _____ a 

__ ) residente a ___________ ( __ } Via 

in qualità di e legale 

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la ____________ _ 

nella presente procedura, con sede legale in _________ ( __ } CAP __ Via 

codice fiscale n. ---------- _________ e partita IVA n. 

codice attività n° matricola azienda INPS ------ ---------

--------' di seguito denominata 
11

Ditta" 

Camera di Commercio competente ________ ; tel. _____ ;fax ____ _ 

Cancelleria Fallimentare competente ________ ; tel. _____ ;fax ____ _ 

l.N.P.S. competente _____________ ; tel. _____ ;fax ____ _ 

Agenzia delle Entrate competente _________ ; tel. _____ ;fax ____ _ 

Concessionario riscossione tributi competente ______ ; tel. _____ ; fax ___ _ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'amministrazione, qualora in sede di 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1) che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di ___________ al n° _____ ; denominazione, natura 

giuridica ed attività svolta: _____________ _ 



2) che i seguenti soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, non si trovano in alcuna 

delle cause di esclusione previste al comma 1, lett. a), b), c), d), e), D e g) del medesimo art. 80 D. 

Lgs. n. 50/2016: 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita Residenza (Via e Città) 

e che nell'anno antecedente la data della lettera AUSL Teramo in argomento sono cessati dalla carica 

i seguenti soggetti (da compilare obbligatoriamente so/o nel casa in cui ricorra tale circostanza): 

Nome e Cognome Carica e data di Luogo e data di nascita Residenza (Via e Città) 
cessazione 

3) che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. 

Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto; 

4) che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilito; 

5) che la Ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

6) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale e che non sussistono procedimenti in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

7) che la Ditta non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 



o affidabilità quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Azienda 

USL o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; aver fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'aver omesso informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione; 

8) che la partecipazione della Ditta non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

9) che la Ditta non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. 

Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 

1 O) che la Ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N .A.C., per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 

11 ) che la Ditta non ha violato, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, il divieto di 

intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un 

periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa; 

12) (barrare la casella di interesse): 

O di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

oppure 

O che la Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 (barrare la casella 

corrispondente alla fattispecie di non assoggettabilità prevista dalla legge medesima) in 

quanto: 

O occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici); 

O occupa un numero di dipendenti da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato 

nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000; 



13) che la Ditta: 

(barrare la casella di interesse) 

D non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203 

oppure 

D è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, ma ne ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria; 

14) che la Ditta non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, che comportino la imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale; 

15) che nei confronti della Ditta non risulta l'iscrizione al casellario informatico dell'A.N.A.C., ai sensi e per 

gli effetti di cui al comma 12 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione 

o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto; 

16) (barrare la casella di interesse): 

D che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 legge 

n. 383/2001, sostituito dall'art. 1 della legge n. 266/2002 

oppure 

D che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 legge n. 

383/2001, sostituito dall'art. 1 della legge n. 266/2002 di tali piani, ma il periodo di emersione si 

è concluso; 

17) dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda USL di Teramo che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa Azienda USL nei confronti dell'operatore economico, 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 



18) di aver preso visione del patto di integrità pubblicato sul sito internet dell'Azienda U.S.L. di Teramo 

www.aslteramo.it - homepage - sezione "Anticorruzione legge 190112" - "patto d'integrità per 

appalti di servizi, forniture e lavori' - "patto di integrità Azienda USL di Teramo" e di accettarne 

integralmente le clausole; 

19) di partecipare alla gara come (barrare la casella di interesse) 

D Impresa singola 

oppure 

D Raggruppamento temporaneo d'imprese (barrare la casella di interesse) 

D verticale 

D orizzontale 

(si rinvia all'apposito "modello dichiarazione di impegno a costituire RTI') 

oppure 

D Consorzio (barrare la casella di interesse) 

D tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. 

b) n. D. Lgs. 50/2016). 

I consorziati per i quali il consorzio concorre sono: 

1) denominazione sede legale 

sede operativa 

2) denominazione sede legale 

sede operativa 

3) ecc. 

D stabile (art. 45 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016) 

I consorziati per i quali il consorzio concorre sono: 

1) denominazione sede legale 

sede operativa 

2) denominazione sede legale 

sede operativa 

3) ecc. 

D ordinario di concorrenti (art. 45 comma 2 lett. e) D. Lgs. n. 50/2016) 



Gli operatori economici consorziati sono: 

1) sede legale 

_______________ sede operativa ________ _ 

(mandataria) 

2) denominazione ________________ _ sede legale 

_______________ sede operativa ________ _ 

(mandante) 

3) ecc. 

che eseguiranno rispettivamente le seguenti parti del servizio: 

1) 

2) 

3) ecc. 

In caso di aggiudicazione, dichiara di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all'impresa designata 

mandataria con funzioni di capogruppo (nella ipotesi di consorzio non ancora costituito 

(art. 48 comma 8 D. Lgs. n. 5012016). 

20) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 della legge n. 196/2003, al trattamento dei 

propri dati - anche personali - per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento dell'intervento 

tecnico in argomento; 

21 ) che l'indirizzo PEC al quale l'Azienda USL è autorizzata ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la 

procedura in oggetto è il seguente: __________ _ 

Il dichiarante _____ _ 
Data _____ _ 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D'IDENTIT A' DEL DICHIARANTE. 

AVVERTENZA IMPORTANTE: 
Il concorrente ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di 
predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque, tutte le 
dichiarazioni richieste. 

INFORMATIVA Al SENSI DEL D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 ES. M. ED I. 

I dati richiesti sono raccolti esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata per legge, per 
l'affidamento di appalti pubblici. 
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aventi titolo. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. del 30 Giugno 2003 n. 196. 



Modulo A allegato D.U.V.R.l. 
VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE Art. 26 D. Lgs. 81/08 

Spett.le 

Oggetto APPALTO: 

_:LAVORI . ! SERVIZI t_, FORNITURE 

Revisiono Procadura Dato 23/10/2009 

ASI!. 

A.S.L TERAMO 
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO 
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE 

(e/o SPP - Settore Apoo/ti P.O. GIUUANOVAI 

Il sottoscritto _________________________ (allegata fotocopia di valido documento d'identità) 

Legale Rappresentante o Tttolare della Dttta ---------------------------------

con sede legale in ______________ Via------------------- iscrizione CC.I.A.A. n° 

dichiara quanto segue 

(dichiarazione sostitutiva ex art. ·47 del D.P.R. 445/00) 
(consapevole delle sanzioni penali in coso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.P.R 445/00) 

1. Che il personale impiegato per l'Appalto In oggetto: 
- è dotato delle abilitazioni necessarie, nonché instaura rapporti di lavoro nel rispetto delle normative di sicurezza e 

previdenza e sicurezza sociale 
- risulto idoneo alle mansioni specifiche, in conformità allo sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 81 /08; 
- è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione generali e specifiche , di cui anche ai 

sensi degli ortt.36-37 D.Lgs. 81 /08; 
- è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei allo sicurezza del lavoro do eseguire; 

- è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposto bene in visto sugli indumenti, corredata di fotografia, e 
contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto. 

2. Che l'Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ex ortt. 17 e 28 
D.Lgs. 81 /08, con evidenza dello tutelo di ogni lavoratore e di ogni attività. 

3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi olle norme di sicurezza vigenti 
(es.: CE), dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo. 

4. Che il costo relativo olio sicurezza del lavoro dello proprio attività lavorativa, sia congruo, indicato e dettagliato per le 
misure adottate rispetto all'entità e olle caratteristiche dei lavori dei seryizi e forniture. 

5. Che ha preso visione del documento "Rischi Appalto ASL TERAMO" art. 26 comm. 1 let. b) D.lgs. 81 /08 informazione dei 
rischi negli ambienti ASL.( depositato presso il sito Internet del/' ASL - Servizi Inferni di Prevenzione - nome file "Rischi in 
appalto nel/' ASL TERAMO". 

6. Di non avere in corso provvedimenti di sospensione dell'attività di cui all'art. 1 4 D.Lgs. 81 /2008, impegnandosi a 
comunicare l'eventuale/futuro applicazione. 

7. Che in si impegnerà ad applicare le misure di prevenzione e protezione nonché quelle indicate da porte della ASL 
Teramo; o comunicare eventuali variazioni ed applicare tali procedure ci subappaltatori qualora autorizzato 
preventivamente al subappalto, e comunque prima dell'inizio dell'attività subappaltata. 

Si comunica inoltre 

Datore di lavoro: ________________________ Tel 

P.E.C. @mail, ______________ P.1/C.F _________ INAIL __________ _ 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione :-~--------------------------~ 
Tel __________________ @ mail __________________________ _ 

Medico Competente : _______________________ Tel ___________________ _ 

@mail _______________________ RLS Rappresentante dei Lavoratori-------------

Tel _________ @ mail ____________ _ 

Responsabile dell'Appalto _______________ t,el ___________ @mail ________ _ 

Referente per la Skurezza dell'Appaijo in oggetto :-----------------------~------
________________ T el ______ _ -------------@mail ______________ _ 

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito allo quolif icoi:ione organizzativa: 

lì, ______ _ 
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Modulo B allegato Regolamento Applicativo art. 26 D.Lgs. 81/2008 D.U.V.R.1. 
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE APPALTATRICE 

Procedura del 23/10/2009 

.... , 

:~Ji:.stt 

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO 
Direzione Generale 

Servizio Prevenzione e Protezione 
(e/o SPP Settore Appalti P.O. G/ULIANOVAI 

Oggetto APPALTO: 

u LAVORI u SERVIZI u FORNITURE 

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, si richiede la compilazione e la comunicazione immediata 
della presente scheda, necessaria al datore di lavoro committente per l'elaborazione di un documento unico di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per gestire le interferenze. 

RISCHI INTERFERENTI - CONDIZIONI PREVISTE (non esaustive) SI NO 

1. ESECUZIONE ALL'INTERNO DI EDIFICI AZIENDALI 

2. ESECUZIONE ALL'ESTERNO DI EDIFICI AZIENDALI 

3. PERCORSO DI ACCESSO DEFINITO AL LUOGO DI CONSEGNA O DI LAVORO 

4. ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA INTERNA (Deposito materiali, lavorazioni) 

5. ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA ESTERNA (Deposito materiali, lavorazioni) 

6. CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI 

7. LIMITAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' A UTENTI DIVERSAMENTE ABILI 

8. NECESSITA' DI LOCALI DEPOSITO 

9. NECESSITA' DI SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI 

10. INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE 

11. INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

12. INTERVENTI SULLE RETI IDRAULICHE 

13. INTERVENTI SULLE RETI GAS 

14. INTERVENTI SULLE RETI DI SCARICO 

15. INTERVENTI MURARI 

16. ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI 

17. PRESENZA DI LAVORATORI DI ALTRE AZIENDE 

18. PRESENZA DI PUBBLICO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

19. LAVORO NOTTURNO 

20. UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI 

21. UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Modulo B allegato Regolamento Applicativo art. 26 O.Lgs. 81/2008 O.U.V.R.1. 
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE APPALTATRICE 

Procedura del 2311012009 

RISCHI INTERFERENTI - CONDIZIONI PREVISTE (non esaustive) SI 

UTILIZZO DI FIAMME LIBERE 

UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE 

DISPONIBILITA' SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE 

RISCHIO BIOLOGICO 

PRODUZIONE DI POLVERI 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI 

PRODUZIONE DI RUMORE O VIBRAZIONI 

INTERRUZIONE NELLA FORNITURA O FUNZIONALITA' ELETTRICA 

INTERRUZIONE NELLA FORNITURA O FUNZIONALITA' RETE ACQUA 

INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' LINEA TELEFONICA 

INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' RETE DATI 

INTERRUZIONE NELLA FORNITURA O FUNZIONALITA' RETE GAS 

INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' ALLARMI ANTINCENDIO 

INTERRUZIONE NELLA FORNITURA O FUNZIONALITA' RETE IDRICA ANTINCENDIO 

INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' SISTEMI DI SPEGNIMENTO INCENDIO 

INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' RISCALDAMENTO 

INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' CLIMATIZZAZIONE 

PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO 

PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO 

CIRCOLAZIONE MEZZI IN AREA ESTERNA 

SOSTA O PARCHEGGIO MEZZI IN AREA ESTERNA 

UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/COMBUSTIBILI 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO 

ALTRO: 

Data Timbro e Firma 

NO 
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Modulo 8 allegato Regolamento Applicativo art. 26 D.Lgs. 81/2008 D.U.V.R.1. 
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE APPALTATRICE 

Proa:c:tura del 23110'2009 

MISURE di PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MODELLO TIPO ualora il fo lio sia insufficiente si otrà fotoco iare e rifarlo a com uter 

N. rischio di riferimento 

Data Timbro e Firma 
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Direzione Strategica 

Procedura Aziendale per la Gestione delle 
Apparecchiature Elettromedicali 

· 8ocumento. PA 07 

Revisione n.: 1 

Data· 03/11/2010 / 

pag. 5d1141 

Guasto: evento ch8 determina la cessazione del!' attitudine di una apparecchiatura ad eseguire la propna 
funzione. 

Guasto parziale: un guasto che comporta/' incapacità di una apparecchiatura a svolgere alcune delle funzioni 
richieste. ma non tutte. 

Guasto totale: un guasto che provoca la totale incapacità di una apparecchiatura a svolgere tutte le funzioni 
ri.ch\esle. 

Esperto in Fisica Medica: Fisico espe1io nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni che valuta 
preventivamente, ottimizza e verifica le prove di accettazione/collaudo ed i controlli di qualità condotti sugli 
impianti radiologici. 

Impianto Radiologico: impianto contenente atirezzature radiologiche ovvero emittenti radiazioni ionizzanti. 

Manutenzione: Combinazione di tutte ·1e azioni tecniche ed amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita 
di una apparecchiatura elettromedicale, volte a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la 
funzionalità richiesta. 

Responsabile cieli' Impianto Radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina 
nucleare individuato daWesercente che provvede affinchè siano effettuate prove dì accettazione/collaudo e 
controlli di qualità sugli impianti radiologici 

E) 
I Dir.UO I Direttore/Responsabile di Unità Organizzativa Semplice o Complessa 

/ FMeTB j Unità Organizzativa Complessa di Fisica Medica e Tecnologie Biomedìche. 

I HG-GS Associazione temporanea di impresa Hospital Consulting-Global Service che esegue 
attualmente le attivita di manutenzione preventiva e correttiva sulla maggioranza delle , 
apparecchiature elettromedicali del' Azienda ASL Teramo, ad esclusione delle 

I 
apparecchiature di alto contenuto tecnologico, apparecchiature in service ed in leasing, 
per le quali sono previsti specifici contratti con le ditte produtirici/distributrici. 

Ref.UO Referente della Unità Organizzativa per le attività di manutenzione delle apparecchiature 
elettromedicali nominato dal Direttore/Responsabile di Unità Organizzativa Semplice o 
Complessa. 

ju.o. ·Unità Organizzativa Semplice o Complessa della ASL Teramo. 

4. MODALITÀ ESECUTIVE E RESPONSABILITA' 

4.1 COLLAUDO 

Il collaudo d'accettazione delle apparecchiature elettromedicali consiste in una serie di prove tecniche e visive 
e di verifiche atte a garàntire i canoni di appropriatezza. sicurezza ed efficacia di funzionamento dell' 
apparecchiatura in conformità alla normativa vigente applicabile e la congruità tra ciò che è stato ordinato e ciò 
che è stato consegnato. 
L. ordine di acquisizione a qualsiasi titolo della apparecchiatura elettromedicale (acquisto, leasing, noleggio. 
donazione, conto visione_ ecc.) verrà comunLc.atcuiallal.LQ__l\cquis1~000-Bern-E-Sewrri-attad1ttaiurnttrtcF,a1ra-- · -··------- _" ___________ _ 
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posilivo le prove di manutenzione preventiva di primo livello mentre dovrà essere interdetto I' utilizzo per le 
funzioni che non hanno superato le suddetle prove. /J. cura del Ref.UO sull' apparecchiatura elettromedicale 
dovrà essere posta una etichetta "APPARECCHIATURA NON UTIUZZA~ILE PER LE SEGUENTI 
FUNZIONI: ................................ IN ATTESA DI MANUTENZIONE 11

• 

4.2.2 MANUTENZIONE PREVENTIVA or SECONDO LIVELLO 

La FMe TB richiederà alle ditte che eseguono la manutenzione preventiva sulle apparecchiature di propria 
competenza una proposta di piano annuale delle manutenzioni. La proposta verrà posta al!' attenzione del 
Dir. UO cui afferiscono le apparecchiature elettromedicali per una verifica di compatibilità con I' attività clinica 
programmata. La Ffvle TB eseguirà il controllo di congruenza con la legislazione vigente applicabile ed 
eventuali specifiche. contrattuali .. In tale contesto e sulla base delle fonti di rischio, della eventuale normativa 
vigente in merito e dei livell( di criticità funzionali ed organizzative legati ali' utilizzo delle apparecchiature 
elettromedicali, verrà stabilito· in collaborazione tra U.O., ditta manutentrice e FlvleTB, un intervallo temporale 
entro il quale effettuare la manutenzione preventiva. AH' approvazione del piano la Ffv1e T8 metterà a 
disposizione della U.O. e della ditta manutentrice una tabella contenente l'elenco delle apparecchiature, le 
date previste per la loro manutenzione preventiva ed i relativi intervalli temporali. · 
La ditta manutentrice eseguirà la manutenzione preventiva secondo il calendario stabilito. 
Nel caso in cui !' inte1vento abbia esito positivo verrà. compilato il rapporto tecnico di intervento firmato dal 
Ref.UO e dal tecnico della ditta manutentrice. Una copia del rapporto verrà archiviato dal Ref.UO ed una copia 
verrà inviata dal Ref.UO alla FlvleTB che provvederà alla sua archiviazione. Il Ref.UO firmerà la tabella nello 
spazio identificato dalla atfrv'ita d·1 manutenz'1one programmata svo'1\a ·1n61canoo ~a daìa eo il numem 61 rapporto 
tecnico. 
Se I' intervento di manutenzione preventiva non dà esito posiiivo per presenza di guasto e/o 
malfunzionamento, verrà aperta una chiamata per intervento di manutenzione correttiva. L' apparecchiatura 
verrà presa in carico dalla ditta manutentrice e I' attività di manutenzione preventiva verrà sospesa in attesa 
della conclusione dell' intervento di manutenzione correttiva. Anche in questo caso una copia del rapporto 
tecnico di intervento di manutenzione preventiva con esito negativo verrà archiviato dal Ref.UO ed una copia 
verrà inviata dal Ref.UO alla FMeTB che provvederà alla sua archiviazione. 
Il Ref.UO deve provvedere e verificare che le attività di manutenzione programmata vengano eseguite nelle 
date stabilite ed in tutti i casi non oltre I' intervallo temporale stabilito. 
Superato questo termine, /' apparecchiatura elettromedicale non potrà essere utilizzata e dovrà essere 
segregala a cura del Ref.UO apponendo una etichetta "APPARECCHIATURA NON UTILIZZABILE IN 
ATTESA DI MANUTENZIONE". Contestualmente provvederà ad avvertire via fax la FMe TB che a sua volta 
dovrà ripianificare I' intervento di manutenzione preventiva in accordo con la ditta manutentrice e la U.O. 
;,n\ e'ie?i'$'à~to. 

La FMe TB effetiua il controllo dello stato di attuazione ciel piano di manutenzione preventiva con periodicità 
almeno annuale ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità Nel caso in cui vengano evidenziate difformità 
rispetto al programma stabilito e gli inte1valli temporali di tolleranza applicabili. verrà prima di tutto richiesio al 
Ref. UO di inviare i rapporti tecnici di intervento di manutenzione preventiva nel caso sia stata omessa tale 
comunicazione. Diversamente verrà segnalato I' uso non in condizioni di sicurezza dell' apparecchiatura 
elettromedicale per mancanza di manutenzione periodica preventiva sia al Dir. U .O che al Ref. UO. Verrà 
richiesto al Rei. UO di rendere inutilizzabile J' appareccl1iatura elettromedicale con le modalità già esposte 
sopra in attesa di intervento di manutenzione preventiva. Verrà richiesto inoltre al Dir. UO di indicare ed 
analizzare i motivi della del mancato intervento di manutenzione preventiva al fine di porre eventualmente in 
essere i necessari provvedimenti correttivi. Se verranno ravvisate difformità imputabili alla ditta manutentrice, 
verr~rchi?.sta-IT!TcfTe"taztoTIFITe i fil e 1 i to e, ·-secte1Cc1S0, verranno a pph ca te I e pena I 1 p rev lsTeflelco n tratti. 



___ / 

;..----------·----· 
j .-·~· 
• I \ I Documento PA 07 

I 
\, '" 

,\. "';:~·,~~~ 
Revisione n.: 1 }'~~~ Procedura Aziendale per la Gestione delle 

/f/lCL I 
'•;j I \. \.) !'..;. Apparecchiature Elettromedicali Data: 03/11/2010 

Direzione Sirateg1ca 
pag. 10di14 

tutta la durata dr impiego dell1apparecchiatura sostitutiva. \/erra inoltre effettuata la necessaria istruzione del 
per·sonale per un suo corretto utilizzo. 
L' elenco delle apparecchiature elettromedicali messe a disposizione dalla ~C-GS è riportato nel modulo 
PA07 04 "Elenco delle apparecchiature elettromedicali sostitutive" la cui copia è riportata in allegato. 
La 1·ichiesta di una apparecchiatura sostitutiva dovrà essere inoltrata alla HC-GS che provvederà a 
comunicarne I' avvenuta fornitura .a/la Flv1e TB. 

4.3.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA AFFIDATA A DITTA PRODUTTRICE I 
O ISTRIB UTRIC E 

Nel caso in cui la manutenzione dell' apparecchiatura venga eff ettuaia dalla ditta produttrice/distributrice ed in 
tutti i casi in cui la competenza non sia della HC-GS, il modulo di apertura della chiamata per manutenzione 
correttiva verrà fatto recapitare via fax alla FIVie TB a cura del!' HC-GS.- La Ff\/ie TB provvederà a contattare la 
ditta per aprire la chiamata per manutenzione correttiva salvo i casi concordati in cui è lo stesso personale 
della U.'O. ad.effettuare la chiamata. 
Al termine del/' intervento tecnico di manutenzione cori·ettiva con esito positivo, il Ref.UO o altro· personale. 
della U. O. dovrà accertarsi del corretto funzionamento deW apparecchiatura elettromedicale e dovrà firmare il 
rappo1io di interJenio di manutenzione dopo aver controllato la sua corretta compilazione e la presenza della 
firma del tecnico della ditta manutentrice. Nel caso di esito negativo /' apparecchiatura elettromedicale verrà 
riconsegnata al tecnico della ditta, avendo cura di segnalare alla F!vleTB lesito negativo dell' intervenio. 
Una copia de!. rapporto di intervento verrà conservato a cura del Ref.UO. Una seconda copia dovrà essere 
inviata, sempre a cura del Ref.UO, alla Ffvie TB. Una terz2 copia rimarrà alla ditta che ha eseguito la 
manuienzione. 
Qualora I' intervento tecnico preveda oneri economici a carico della ASL Teramo (ad esempio pezzi di 
ricambio non previsti nel contratto di manutenzione) ia Ffv1eTB chiederà un preventivo alla ditia manutentrice, 
se quest' ultimo non sia già staio fornito, e provvederà a valutarlo e negoziarlo. 
Nel caso in cui il preventivo non superi il 25% del valore rivalutato di acquisto dell' apparecchiatura, e non 
vengano rilevati problemi relativi ali' opportunità di eseguire la manutenzione correttiva (vetustà dell' 
apparecchiatura, tasso di incidenza dei guasti. onerosita economica dell' intervento anche se al di sotto del 
25% del valore rivalutato di acquisto del!' apparecchiatura), il direttore della FMe TB ne autorizzerà I' 
esecuzione. Se vengono rilevaii problemi relativi ali' opportunità di eseguire la manutenzione correttiva o il 
preventivo superi il 25% del valore rivalutato di acquisto del/' apparecchiatura, verrà richiesto il parere del 
Dir. UO. Il Direttore della FMeTBI sulla base del parere richiesto, potrà autorizzare 11 intervento o viceversa 
potrà dare corso alla procedura di messa fuori uso dell'apparecchiatura, dandone comunicazione al Dir.UO. 

4.4 VERIFICA DI SICUREZZA ELETIRlCA 

Per verifica di sicurezza elettrica si intende r insieme di tutti i controlli e misure di uno o più parametri atti a 
garantire il livello di sicurezza elettrica richiesto dalla normativa applicabile. 
La FMeTB richiederà alle ditte che eseguono le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature di propria 
competenza una proposta di piano annuale. La proposta verrà posta all' attenzione del Dir.UO cui afferiscono 
le apparecchiature elettromedicali per una verifica di compatibilità con I' attività clinica .programmata. La 
FMe TB eseguirà il controllo di congruenza con la legislazione vigente applicabile ed eventuali specifiche 
contrattuali. In tale coniesto e sulla base delle fonti di risclìio, della eveniuale normativa vigente in merito e dei 
livelli di criticità funzionali ed organizzative legati al!' utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, verrà 
stabilito in collaborazione tra U. O .. ditta manutenlrice e Flvie TB, un intervallo temporale entro il quale 

! 
I 
I 
l 
! 

· · ·· · ---------- · ~-c;ffettuarcte-"vetifiche-d1-srvt1ref"za-eleHfte-a:-Atf-r-dppF(J-'ta-::-ioftrlet-piane-+-cr-FMe~B-me-t-tericrd+3postLrvrrr;-detfa---·---
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U.O. e della ditta manutentrice una tabella contenente l'elenco clelle apparecchiature. le date previste per la 
loro verifiche ecl i relativi intervalli temporali. 
La ditta manutentrice eseguira le verifiche secondo il calendario stabilito. 
Nel caso in cui l' inte1ven10 abbia esito positivo verrà compilala la scheda verifiche periodiche di sicurezza 
elettrica firmata dal Ref.UO e dal tecnico della dilla manutentrice. Una copia della scheda verrà archiviata dal 
Ref.UO ed una copia verrà inviata dal Ref.UO alla Flvle TB che provvederà alla sua archiviazione. Il Ref.UO 
firmerà la tabella nello spazio identificato dalla attività di verifica programmata svolta indicando la data ecl il 
numero identificaiivo della scheda. 
Se la verifica non dà esito positivo poiché I' apparecchiatura. risulta non conforme alle norme di sicurezza 
applicabili, ovvero con violazioni di carattere sostanziale tali da poter compromèttere la sicurezza di pazienti 
e/o operatori. ve1Tà ape1ta, a cura del Ref.UO, una ch iamata per intervento di manutenzione correttiva. Anche 
in que~to caso _una copia deHa scheda verifiche periodiche di sicurezza con esito negativo verrà archiviata dal 
Ref.UO ed una copia verrà inviata dal Ref.UO alla F/VleTB che provvederà alla sua archiviazione.S.e l' 
apparecchiatura non verrà coniestualmente. presa in carico dalla ditta che esegue I' attività di manutenzione 
preventiva questa dovrà essere segregata a cura del Ref.UO apponendo una etichetta "APPARECCHIATURA 
NON UTILIZZABILE IN ATTESA DI MANUTENZIONE". Coniestualmente provvederà ad avve1iire via fax la 
FMe TB che a sua volta dovrà ripianificare I' inte1vento di vei:ifica di sicurezza elettrica in accordo con la ditta 
manuientrice e la U.O. interessata. 
Il Re1 .'JO oe'Ve pro\1'veoert: e ·verWicarn cht: le a't't\'v'1'tà di ·1,1er'1i\ca de\11a 5'1cure22a e\e'ttrica pmgramma\a ·vengano 
eseguite nelle date stabiliie ed in tutii i casi non oltre I' iniervallo temporale stabilito. 
Superato questo termine, I' apparecchiatura elettromedicale non potrà essere utilizzata e dovrà essere 
segregata a cura del Ref.UO apponendo una etichetta "APPARECCHIATURA NON UTILIZZABILE IN 
ATTESA DI MANUTENZIONE". Contestualmente provvederà ad avvertire via fax la FMeTB che a sua volta 
dovrà ripianificare I' inteNento di verifica di sicurezza elettrica in accordo con la ditta manutentrice e la U.O. 
interessata. 
La FMeTB effettua il controllo dello stato di attuazione del piano di verifiche di sicurezza elettrica con 
periodicità almeno annuale ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Nel caso in cui vengano evidenziate 
difformità rispetto al programma stabilito e gli inteNalli temporali di tolleranza applicabili, verrà prima di tutto 
richiesto al Ref. UO di inviare le schede di verifica nel caso sia stata omessa tale comunicazione. 
Diversamente verrà segnalato I' uso non in condizioni di sicurezza del!' apparecchiatura elettromedicale per 
mancanza di verifica di sicurezza ele tirica sia al Dir.U.O che al Ref. UO. Verrà richiesto al Ref.UO di rendere 
inutilizzabile I' apparecchiatura elettromedicale con le modalità già esposte sopra in attesa di inteNenio di 
verifica. Verrà richiesto inoltre al Dir. UO di indicare ed analizzare i motivi del mancalo intervento di verifica dl 
sicurezza elettrica al fine di porre eventualmente in essere i necessari provvedimenti correttivi. Se verranno 
ravvisate difformità imputabili alla ditta che esegue le verifiche, ve1Tà chiesta una relazione nel mei:ito e, se del 
caso. verranno applicate le penali previste nei contratti. 

4.5 VERIFICA DELLE .PRESTAZIONI O CONTROLLI DI QUALITA' 

Per verifica delle prestazioni o controlli di qualità si intende I' insieme di prove atte a mantenere o a migliorare 
la qualità ovvero a garan tire il livello di funzionali!a richieste delle apparecchiature elettromedicali secondo 
criteri stabiliii o applicabili. 
La Flvie TB richieclera alle ditte che eseguono le verifiche di prestazioni funzionali sulle apparecchiature di 
propria competenza una proposia di piano annuale. La prop::Jsta verrà posia ali' attenzione del 01r.UO cui 

-· ·------ -a-fferiscarro-ic-apparec:::trtaturremrumrreèl1ca11 per una veri11ca .dt compatibilità con /' atUvita e/in ica 
programmata. La Ffvle TB eseguira il controllo di congruenza con la legislazione vigente applicabils ::d 
eventuali speci fiche cont1·attuali In tale contesto r; sulla base de!le foni1 di rischio. della eventuale normati :~ 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO allegato all'offerta contrattuale 2018 di manutenzione ed assistenza tecnica su 

apparecchiature biomedicali in dotazione presso l1AUSL di Teramo. 

INCIDENZA CAM PO 

% DEL VUOTO 

COD. 
CANONE DI (a liquot a 

IDENTIFICATIVO UBICAZIONE (Ospedale e 
CANONE DI VALORE MANUTENZ di sconto 

NUMERO DI 
(matr. o s/n) 

DESCRIZIONE 
Reparto/ Ambulatorio/Se 

MANUTENZIONE COMMERCIALE IONE applicata 
INVENTARIO 

MARCA e 
APPARECCHIATURA 

rvizio) 
ANNUO DELL'APPARECCHI ANNUO in esito a 

{IVA 22% ESCLUSA) A TURA SUL negozia zio 
MODELLO 

VALORE ne) 
COMMERCI 

ALE 

RIGA DI TOTALI con media dell'incidenza del canone di manutenzione totale sul valore commerciale complessivo 

DATA, TIMBRO E FIR M A 

.· . . 



. . 
AZIENDA USL DI TERAMO 

U.O.C. FISICA SANITARIA - UFFICIO TECNOLOGI E BIOMEDICHE 
Prospetto spesa presunta dell'anno 2018 a carico di ciascun Presidio allegato alla deliberazione inerente il 

servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su appa recchiature biomedicali in dotazione presso l'AUSL di 
Teramo. 

N" DITTA TERAMO ATRI S.OMERO GIULIANOVA 
TOTALE DITTA 

anno 2018 

1 ANALOGIC ITALIA € 16.117,20 € 3.841,20 € 19.958,40 

2 BAXTER € 16.170,00 € 16.170,00 

3 BIOMEC (SAMS UNG) € 3.645,00 € 3.645,00 

CANON MEDICAL 
4 SYSTEMS (ex € 125.474,00 € 58.848.50 € 12.309,00 € 55.850,50 € 252.482,00 

TOSHIBA) 

TOTALE 
SCONTO 

DITTA anno OTTENUTO 

201 7 (NEGOZIAZIO 
NF 20181 

€ 20 1,60 

€ 8.250,00 € 330,00 

€ 178.482,00 € 1.000,00 

DIFFERENZE TOTALE CIG/NOTE/CONDIZIONI AGEVOLATIVE 
RISPETTO AL 201 7 DITTA anno 

(non economicamente 
2018 DA 

quantif ica bi Ii/qua ntifi e ate) 
PRFNOTARF 

nuovo contratto 1) Contratto full risk (include la 
(inesistente nel 2017) sostituzione di 1 sonda; sconto 40% sulle 

€ 19.958,40 
ulteriori sonde fornite); 2) Man. Prev .: 1 
visita/anno; 3) INCIDENZA media della 
MANUT. sul valore d'acquisto: 8%; 4) 

CIG: Z4D21A6785. 
incremento di €. 1) Contratto full risk su impianti di 
7.920,00 per scad. trattamento acqua della Dialisi; 2) Man. 
garanzia dell'impianto Prev.: 12 visite/anno: 3) include le analisi 
in data 30/06/2017 (6 chimico-fisiche e microbiologiche in 
mesi del 2017 fu conformità alle linee guida pubblicate dal 
coperto da garanzia) in € 16.170,00 S.l.N.; 4) INCIDENZA media della 
esito a compensazione MANUT. sul valore d'acquisto: 8-10%; 5) 
con lo sconto di €. include l'esecuzione gratuita dei Lall-test: 
330,00 6) ricambi e consumabili saranno 

esclusivamente nuovi di fabbrica: 7) CIG: 
Z0421 FEB54. 

nuovo contratto 
(inesistente nel 2017). 
Le spese di MANUT. 1) Contratto full risk (include la 
sull'apparecchio s/n sostituzione di 1 sonda: sconto 40% sulle 
SORAM3HF200012Z 

€ 0,00 
ulteriori sonde fornite): 2) Man. Prev. : 1 

(Atri) sono state visita/anno; 3) INCIDENZA media della 
prenotate con Delib. di MANUT. sul valore d'acquisto: 4,16%; 4) 
acquisto 1481/2014. CIG: ZD52 1FEEB7. 

incremento di €. 
74.000,00 di cui€. 
69.000,00 per scad. 
garanzia Angiogr. sin 
ETC1342001 (TE) ed 

1) Contratto full risk (sonde escluse salvo €. 5.000,00 per 
Ecografo sin per i 3 SSA-590A): 2) Man. Prev .: 1 

E5A1492018 (TE) ~ visita/anno per ECO e 4 visite/anno per 

cui spesa di MANUT. TAC ed Angiografo; 3) INCIDENZA media 

di €. 5.000,00 appunto € 247.482.00 
della MANUT. sul valore d'acquisto: 6,5%; 

è stata prenotata con 4) include batterie: 5) sconto su eventuale 

Delib. di acquisto sostituzione sonde 52,5%; 6) cambio 

1032/2014. denominazione sociale in "Canon Medicai 
Sytems Sri" dal 04/01 /2018; 7) CIG: 

73744726CE. 



incremento di €.300,00 
1) Contratto full risk (include ricambi 

per aumento di canoni 
azzerato in esito a 

salvo hardw. del Sistema. parti in vetro e 

negoziazione con la 
consumabili); 2) Man. Prev.: 1 visita/anno; 

5 ELEKTA € 16.700,00 € 16.700,00 € 16.700,00 € 300,00 
concessione dello 

€ 16.700,00 3) include gli aggiornamenti software ma 

sconto di€. 300,00 
non quelli hardware; 4) INCIDENZA 

media della MANUT. sul valore 
d'acquisto: 15,50%; 5) CIG: Z19220359F. 

incremento di €. 
673,30 per scad. 
garanzia di n. 2 1) Contratto full risk (escluso sonde 
Ecografi (le cui spese speciali scontate del 50%); 2) Man. Prev.: 
di MANUT. pari a €. 4 visite/anno per Artroscan e 2 visite/anno 
3.975,18 sono state per rimanenti apparecchi; 3) Agenzia 

6 ESA O TE € 21.107,53 € 22.997,08 € 8.253,44 € 15.643,95 € 68.002,00 € 67.328,70 € 3.506,70 
prenotate con Delib. di 

€ 64.026,82 
esclusivista per l'assistenza tecnica (con 

acquisto 1032/2014): esclusione della RMN Artroscan di 
sin 1321 (Atri) e sin Giulianova): ditta FIMAS di Chieti; 4) 
1322 (Teramo) in esito INCIDENZA media della MANUT. sul 
a compensazione con valore d'acquisto: 7,79%; 5) CIG: 
lo sconto di €. 7374771D8A. 
3.506,70 

incremento di €. 
16.716,19 (in esito a 
compensazione con lo 

1) Contratto full risk (include la sconto di€. 281,90) 
per scadenza sostituzione di tubi rx e di tutti i ricambi); 

dell'estensione del 2) Man. Prev.: 1 visita/anno; 3) 

7 EUROCOLUMBUS € 11.145.40 € 11.427.30 € 11.427,30 € 34.000,00 € 17.283,81 € 281,90 servizio di € 34.000,00 
INCIDENZA media della MANUT. sul 

manutenzione post valore d'acquisto: 9%; 4) ottenuta 

garanzia pari a 36 inclusione degli interventi tee. di cui a 

mesi dei quali 5 del richieste ASL nn. 201717174, 201717253 

2017. giusta Delib. e 201717475; 5) CIG: Z022203649. 

d'acquisizione n. 235 
del 13/03/2013 

nessuna variazione 
1) Contratto full risk su impianti di 

poiché l'incremento di 
€. 800,00 per aumento 

trattamento acqua della Dialisi (esclude 

di canoni. è stato 
membrane delle osmosi e pompe ad alta 

azzerato con sconto di 
pressione); 2) Man. Prev.: 12 visite/anno; 

pari importo 
3) include le analisi chimico-fisiche e 

microbiologiche in conformità alle linee 

8 
FRESENIUS MEDICAL 

€ 16.500.00 € 17.000,00 € 33.500,00 € 33.500,00 € 800.00 € 33.500.00 
guida pubblicate dal S.l.N.; 4) include 

CARE l'esecuzione gratuita dei Lall-test; 5) 
include la manut. su 2 osmosi portatili e/o 

P.O. di Teramo; 6) ottenuto lo 
svolgimento gratuito di corsi di 

aggiornamento per l'impianto trattamento 
acque, se richiesto dal Direttore della 

Dialisi; 7) CIG: ZEA220370C. 

' . 



... 
· .. 

decremento di €. 
10.829,51 per sconto 

1) Contratto Full risk (incluso tubi rx per 3% sul canone 2017 e 
per dismissione VMX TAC - escluso tubi rx per altre appar.; 

sin A5103508 incluso ricambi, manodopera ed altri oneri 

(Teramo) delle stampanti OEC; incluso il 
masterizzatore della TAC salvo testina); 

GE MEDICAL 
2) Man. Prev.: da 1 a 4 visite/anno 

9 
SISTEMS (Radiologia) 

€ 136.017,09 € 22.516,85 € 82.669,61 € 23.895,93 € 265.099,48 € 275.928,99 € 8.198,95 € 265.099,48 secondo tipologia apparecch.; 3) 
INCIDENZA media della MANUT. sul 
valore d'acquisto: 9,78%; 4) ottenuta 
conferma di riduzione da 8 a 6 ore dei 

tempi di esecuzione dell'intervento tecnico 
dalla chiamata di avvenuto guasto; 5) 

CIG: 73747869EC. 

incremento di 
€.5.248,47 per scad. 
garanzia softw. MUSE 

1) Contratto full risk; 2) Man. Prev.: 2 (Teramo) in esito a 
compensazione con lo visite/anno; 3) INCIDENZA media della 

GE MEOICAL sconto di€. 951,53 MANUT. sul valore d'acquisto: 8,70%; 4) 
10 SISTEMS (ex € 12.226,28 € 12.052,56 € 24.278,84 € 19.030,37 € 951,53 € 24.278,84 ottenuta conferma di riduzione da 8 a 6 

MARQUETTE) ore dei tempi di esecuzione dell'intervento 
tecnico dalla chiamata di avvenuto 

guasto; 5) CIG: ZC822037BO. 

decremento di €. 
5.756,72 per sconto 
3% sul canone 2017 e 
per "End of Life" del 
Logiq 400 sin 
A5103507 (Teramo) in 

1) Contratto full risk (sonde ordinarie esito a compensazione 
con l'inserimento di 2 incluse); 2) Man. Prev.: 1 visita/anno; 3) 

nuoviecogr. perscad. INCIDENZA media della MANUT. sul 

garanzia (A6179304 valore d'acquisto: 9,22%; 4) ottenuta 

11 
GE MEOICAL 

€ 76.361,17 €21.211,27 € 9.800,28 € 12.647,62 € 120.020,34 € 125.777,06 € 8.286,13 Teramo e 85103514 € 115.020,34 
conferma di riduzione da 8 a 6 ore dei 

SISTEMS (Ultrasuoni) Giulianova per il cui tempi di esecuzione dell'intervento tecnico 

relativo canone di €. dalla chiamata di avvenuto guasto; 5) 

6.500,00 è stato vecchio ecogr. A5103507 (TE) a titolo di 

prenotato solo €. sconto sarà riparato fino a reperimento 

5.000,00 con Delib. di ricambi; 6) CIG: 7374792EDE. 

acquisto 1481/2014: il 
residuo di €. 1.500,00 
dovrà essere 
prenotato) 

: 
decremento di €. 

1) Contratto full risk (include tubi RX e 461,31 per sconto 1% 
GENERAL MEOICAL sul canone 2017 tubi intensif. di brillanza); 2) Man. Prev.: 2 

12 
MERATE 

€ 27.331,92 € 5.940,00 € 2.475,00 € 9.923,03 € 45.669,95 € 46.131,26 € 461,31 € 45.669,95 visite/anno; 3) INCIDENZA media della 
MANUT. sul valore d'acquisto: 7,70%; 4) 

CIG: 7374806A6D. 



decremento di €. 
533,31 in esito a 1) Contratto full risk; 2) Man. Prev.: 3 
compensazione tra lo visite/anno; 3) INCIDENZA media della 
sconto concesso e MANUT. sul valore d'acquisto: 13%; 4) 

13 HITACHI MED. SYST. € 41.693,87 € 19.382,90 € 22.552,07 € 8.587,85 € 92.216,69 € 92.750,00 € 2.852,06 l'aumento ISTAT € 92.216,69 ottenuta conferma di riduzione da 8 a 6 
applicato ore dei tempi di esecuzione dell'intervento 

tecnico dalla chiamata di avvenuto 
guasto; 5) CIG: 7374817383. 

incremento di €. 
19.500.00 di cui€. 
14.300,00 per scad. 
garanzia Diagnostica 
sin 36-1660-15 (Atri) 1) Contratto full risk (escluso detettori 
ed €. 5.200,00 per fissi e wireless); 2) Man. Prev.: 2 
scad. garanzia Portat. visite/anno; 3) INCIDENZA media della 

14 ITALRAY € 15.300,00 € 19.500,00 € 34.800,00 € 15.300,00 Digit. sin € 29.600,00 MANUT. sul valore d'acquisto: 8,7%; 4) 
UK5A 1450005809 sconto su eventuale sostituzione di 
(Atri - la cui spesa di detettore fisso o wireless: 20%; 5) CIG: 
MANUT. di€. 5.200,00 Z7E2203855. 
appunto è stata 
prenotata con Delib. di 
acquisto 072/2017) 

decremento di €. 
36.415,90 per 

1) Contratto full risk (tubi RX inclusi per dismissione 
apparecchio sin TAC e per i 2 angiografi dell'Emodinamica 

51044244 e sconto di Teramo); 2) Man. Prev.: da 1 a 3 

ottenuto in esito a visite/anno secondo tipologia apparecch.; 

negoziazione (che 3) l'apparecchio "End of Life" n. equip. 

include la fornitura 51044244 (Teramo) verrà coperto dalla 

gratuita di cui al formula "Top Customer''; 4) ottenute le 

preventivo n. stesse agevolazioni e condizioni 

20598202/2018 per migliorative di cui alla Deliberaz. ASL 

Euro 255.28 +IVA) Teramo n. 183/2012 (il full risk include: n. 
2 iniettori presso l'Emodinamica TE; gli 
iniettori della TAC e RMN di Teramo; la 

fornitura e controllo del livello di elio della 
RMN; il controllo sulla tenuta della 

15 PHILIPS € 506.320,00 € 16.000,00 € 28.500,00 € 27.400,00 € 578.220,00 € 614.635,90 € 31.464,27 € 578.220,00 "gabbia di Faraday" della RMN; 
trattamento "Top Customer" come sopra 
citato; la riduzione da 8 a 6 ore dei tempi 
di esecuzione dell'intervento tecnico dalla 

chiamata di avvenuto guasto; 
scarico diretto sul softw. EMPOWER in 

dotazione all'ASL dei dati inerenti le 
verifiche di sicurezza del parco 

apparecchiature oggetto del contratto; 
solo se richiesto dall'ASL, un corso 

gratuito di formazione per l'uso del softw. 
"EMPOWER" e relativo database); 5) 
INCIDENZA media della MANUT. sul 

valore d'acquisto: 9.6%; 6) CIG: 
7374819529 . 

. " 



... . ... .. o 

incremento di €. 
47.585,00 (in esito a 
compensazione con lo 
sconto di €. 7 .260,00) 
per scad. garanzia 
(14/07/17) della 1) Contratto full risk (include 

TECNOLOGIE 

fornitura di cui l'aggiornamento software); 2) Man. Prev.: 

16 € 65.000,00 
all'ordine n. 1 visita/anno; 3) INCIDENZA media della 

AVANZATE 
€ 65.000,00 € 17.415,00 € 7.260,00 VMS210/16, della € 65.000,00 MANUT. sul valore d'acquisto: 8%; 4) la 

fornitura di cui fornitura di cui all'ordine n. VMS 211/16 

all'ordine n. (sist. di immobilizzaz.) non abbisogna di 

VMS214/16 e per manut. periodica; 5) CIG: 7374823875. 

!'"adeguamento 
tecnologico" dei 
Server che incide per 
€. 8.000,00 + IVA 

1) Contratto full risk (escluso 

incremento di€. 
monoblocco, detettore digitale e tubo 

3.600,00 (in esito a 
radiogeno per densitometro il cui prezzo 

17 
TRADE ART 2000 (ex 

compensazione con lo 
di sostituzione sarà di€. 15.000,00 + 

TECHNOLOGIC) 
€ 2.970,00 € 3.600,00 € 6.570,00 € 2.970,00 € 800,00 sconto di€. 800,00) € 6.570,00 

IVA); 2) Man. Prev.: 1 visita/anno; 3) nota 

per scad. garanzia del 
Technologic del 23/04/15 di 

densitometro s/n 
rappresentanza esclusiva a favore della 

87453 - Giulianova 
ditta Trade Art 2000; 4) INCIDENZA 

media della MANUT. sul valore 
d'acquisto: 7,5%; 5) CIG: ZEA2203902. 



1} Contratto full risk (include klystron ed 
altri ricambi} esito di pubblica gara 

(periodo contrat. 01/01/18-31/12/18; 2) 
include materiali di consumo; 3) include 

"componenti Bunker''; 4) eventuali 
incremento di €. interventi riconosciuti extracontrattuali 

219.554,00 di cui€. soggetti a sconto minimo del 10%; 5) 
215.497,43 (scontato) Man. Prev.: 3 visite/anno sul Trilogy e 4 
per scadenza garanzia visite/anno sul Truebeam; 6) INCIDENZA 

nuovo Acceleratore media della MANUT. sul valore 

18 VARIAN € 385.000,00 € 385.000,00 € 165.446,00 € 16.467,00 
TRUEBEAM (Teramo) 

€ 385.000.00 
d'acquisto: 9,84%; 7) incidenza sul 

ed€. 4.056,57 canone di €. 385.000.00 dell'up-grade 
(scontato) per Matrix + Qualimagiq: €. 4.994,08; 8) 

aumento canone incidenza sul canone di€. 385.000.00 di 
contrattuale del n. 1 visita di MANUT. PREV. del fantoccio 

TRILOGY come da ELSE (Bluephantom): €. 3.550,00: 9) 
pubblica gara. incidenza sul canone di€. 385.000.00 

delle verif. di sicurezza del Trilogy: €. 
3.000.00 (invece nel Truebeam sono 

incluse come da gara d'acquisizione); 1 O) 
include hardw./software COMPASS e 

BEAMCHEKER; 11) CIG: 7374827BC1. 

TOTALI PRESIDIO E DITTA € 1.472.294,46 € 234.362,66 € 180.956,70 € 173.718 88 € 2.061.332.70 € 1.696.929,09 € 83.161,45 € 2.038.512,52 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA PREVISTA - PERIODO 01101/18-31/12/18: € (1.472.294,46 + 
234.362,66 + 180.956,70 + 173.718,88) = € 2.061.332,70 +IVA. 

N.B. TUTTI I DATI SONO AL NETTO D'IVA 22% . 

... ., .. 
' ... 
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Della su estesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione il giorno O 2 MAR. 2018 
con prot. n. . fl Z r

7
/j f all'Albo informatico 

della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della 

L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992. 

-_.-.:.:,_._,.-" 

La su estesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

La suestesa deliberazione è stata dichiarata 

". mediatamente eseguibile" 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) owero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE 

UOC Affari Generali 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

DC Patrimonio oc oc 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

oc oc Qualità oc 
Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 

UOC Medicina Legale 
DE 

PP.00. DC Economico Finanziaria oc DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 

DE 
Territoriale DC oc oc 
Dipartimento Emergenza e DE 

Direzione Amm.va PP.00. 
DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 

Accettazione DC DC Protezione Aziendale oc 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

DC Teramo DC oc 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff 
DC Atri DC 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Gestione del Rischio 
DE 

DC Giulianova DC oc 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Relazioni Sindacali 
DE 

DC Sant'Omero DC DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE 

Ufficio Infermieristico 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE 

Organismo indipendente di valutazione 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.0.di DE 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DE 

DC oc oc 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE 

Comitato Unico di Garanzia 
DE 

DC oc oc 
Distretto di DE DE DE 

oc oc oc 


